
Místa aplikace senzoru

Dodržujte následující
Senzor musí být umístěn v oblasti s minimálně 5 mm (0,5 
cm) podkožního tuku.
Zajistěte, aby místo vpichu bylo alespoň 2,5 cm vzdálené 
od předchozího místa vpichu.
Vyhněte se oblastem s tetováním, jizvami, striemi nebo 
zatvrdlinami způsobenými lipohypertrofií.
Po aplikaci se může objevit mírné krvácení, které obvykle 
není problém; krev otřete ubrouskem, výjimečně však 
může krvácení ovlivnit funkci senzoru. 
Zvolte rovné místo s minimálním pohybem, které se 
nebude ohýbat, natahovat ani nebude vystaveno tření 
nebo zachycení oblečením či popruhy – např. v oblasti 
pásku, batohu, bezpečnostního pásu apod.
Pokud používáte také inzulínovou pumpu, zajistěte, aby 
vzdálenost mezi senzorem a pumpou byla větší než 5 cm.
Vertikálně aplikujte pumpu na horní části paže.
Pokud zvolíte místo vpichu na horní části hýždí nebo břiše, 
aplikujte senzor horizontálně.
Neaplikujte na místa, která jsou nadměrně používána 
během cvičení
Neaplikujte na místa, která jsou kvůli svalům nebo kostem 
zakřivená nebo tuhá.

Kde můžete aplikovat

Upozornění
Pokud se senzor uvolní, protože lepidlo na podložce senzoru nepřilne ke kůži, může dojít k chybným
údajům nebo přerušení monitorace. Nesprávný výběr místa a nesprávná příprava místa mohou mít
za následek špatnou přilnavost.

VĚNUJTE POZORNOST příznakům vysoké nebo nízké hladiny glykémie. Pokud se
domníváte, že hodnoty glykémie naměřené senzorem neodpovídají tomu, jak se cítíte, změřte si
glykémii ručně pomocí glukometru. Pokud problém přetrvává, deaktivujte senzor a aplikujte nový,
dle návodu.

Místo pro aplikaci senzoru
Pokožka musí být suchá – aplikaci neprovádějte bezprostředně po koupání 
ani těsně před ním.
Bez mastnoty – před aplikací nepoužívejte krémy, masti ani tělová mléka.
Bez pocení – aplikaci neprovádějte po sportu, sauně nebo jiné zátěži.
Nezraněná kůže – neaplikujte na podrážděnou pokožku, vyrážky, strupy 
nebo jizvy.
Hladký povrch – vyhněte se místům s nadměrným ochlupením; v případě 
potřeby oblast oholte.
Správná dezinfekce – dezinfekční prostředek musí před aplikací zcela 
zaschnout.


