Vyména zakladny v aplikaci EasyPatch ~ ®MEDISTA

Upozornéni

Vyménu zakladny Ize provést pouze pokud je pumpa deaktivovana.
V pripadé, Ze je pumpa aktivni, ji nejprve deaktivujte Menu — Podani inzulinu — Deaktivovat naplast.
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Priblizte QR kod do zébéru pro skenovani.
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M(zZete pokracovat aplikaci nového zasobniku.
Menu — Poddni Inzulinu — Nova néplast



